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ENGLISH

ENGLISH
BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE 
FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND 
CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE 
PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

SPANISH

ESPAÑOL
ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR 
ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. 
EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL 
FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

GERMAN

DEUTSCH

ITALIAN

ITALIANO
PRIMA DELL’USO, LEGGERE INTERAMENTE E 
ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA 
APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER 
UN BUON FUNZIONAMENTO.

FRENCH

FRANÇAIS
LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS 
SUIVANTES AVANT D’UTILISER LE DISPOSITIF. UNE 
MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON 
FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

DUTCH

NEDERLANDS
LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING 
AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT 
INSTRUMENT GEBRUIKT. JUIST GEBRUIK IS BELANGRIJK 
VOOR EEN GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN 
STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM 
COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND 
COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE 
PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES 
CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA 
COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, 
DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA 
DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE 
PRODUCTO.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN 
WURDEN, UNTER EINSATZ MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE 
KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND 
OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN 
WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS 
VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON 
L’IMPIEGO DI TECNICHE D’AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN 
PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, 
ROBUSTEZZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA 
GARANZIA CHE L’USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE 
LESIONI.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT 
ÉTÉ UTILISÉES AFIN D’OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE 
COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ 
ET DE CONFORT, IL N’EST PAS GARANTI QUE L’UTILISATION DE CE 
PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

LET OP: HOEWEL ALLES IN HET WERK IS GESTELD MET 
BEHULP VAN DE ALLERNIEUWSTE TECHNIEKEN OM OPTIMALE 
COMPATIBILITEIT QUA WERKING, STERKTE, DUURZAAMHEID EN 
COMFORT TE VERKRIJGEN, IS ER GEEN GARANTIE DAT LETSEL ZAL 
WORDEN VOORKOMEN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE 
GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. 
DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST 
NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

PORTUGUESE

PORTUGUÊS
ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA 
COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS SEGUINTES 
INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRECTA É VITAL AO 
FUNCIONAMENTO CORRECTO DO DISPOSITIVO.

AVISO: EMBORA TENHAM SIDO FEITOS TODOS OS ESFORÇOS EM 
TERMOS DE TÉCNICAS PARA SE OBTER UMA COMPATIBILIDADE 
MÁXIMA DA FUNÇÃO, FORÇA, DURABILIDADE E CONFORTO, 
NÃO GARANTIMOS QUE NÃO OCORRERÃO LESÕES COM A 
UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.
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30175 Hannover, Germany
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INTENDED USER PROFILE:
THE USER SHOULD BE ABLE TO: 
•	 READ AND UNDERSTAND THE DIRECTIONS, 

WARNINGS AND CAUTIONS.

INTENDED USE/INDICATIONS: Restricts cervical 
spine flexion, extension and rotation to promote 
patient recovery

CONTRAINDICATIONS: None

WARNINGS AND PRECAUTIONS: If you experience 
any pain, swelling, sensation changes, or any unusual 
reactions while using this product, consult 
your medical professional immediately. 

APPLICATION INFORMATION: 
1.	 MEASURE HEIGHT: With the patient in NEUTRAL 

ALIGNMENT, measure the vertical distance from 
the tip of the chin to the top of the shoulder. 
The measurement corresponds to the HEIGHT 
of the collar. If the patient’s measurement falls 
between two consecutive heights, try fitting the 
shorter height first. NOTE: Cervical region (head, 
neck and back) of the patient must be in neutral 
alignment before a measurment is taken.

2.	 LOCK HEIGHT: Determine the correct height 
for patient and adjust collar height to proper 
position. Press the locking mechanism into 
collar to secure collar. NOTE: The two locks on 
either side of collar must be set at the same 
heights. Verify collar is in the locked position 
by attempting to readjust. If movement occurs, 
repeat procedure until the collar in secure.

3.	 TO ADJUST HEIGHT: Release locks by pushing 
each lock from the inside of the collar until it is in 
unsecured position. Determine the proper height 
for the patient and press the lock back into the 
collar until secured.

4.	 After adjusting to the proper height, apply the 
collar to the patient’s neck. The chin should 
be secured by the molded chin support. If the 
patient is in a supine position, slide the BACK 
part of the collar behind the patient’s neck until 
the hook-and-loop strap is visible.

5.	 Bring the hook-and-loop strap around the back 
of the patient’s neck and secure to the hook-
and-loop fastener. Before attaching the hook-
and-loop strap, make certain the patient’s head 
and collar are in proper alignment. Tighten collar 
if chin is not sufficiently supported. Select shorter 
height if additional tightening results in patient 
extension.

CLEANING INSTRUCTIONS: Hand wash with mild 
soap in lukewarm water. Rinse thoroughly. AIR DRY.

MATERIAL CONTENTS: 
RIGID SHELL: Polyethylene.
SOFTGOODS: Polyurethane, Woven Nylon.

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or 
part of the unit and its accessories for material or 
workmanship defects for a period of six months 
from the date of sale. 

Rx ONLY. 
INTENDED FOR SINGLE PATIENT USE. 
NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

ANWENDERPROFIL:
DER ANWENDER MUSS IN DER LAGE SEIN: 
•	 DIE ANWEISUNGEN, WARNHINWEISE UND 

VORSICHTSMASSNAHMEN ZU LESEN UND ZU VERSTEHEN.

VERWENDUNGSZWECK/INDIKATIONEN: Beschränkt die 
Beugung, Streckung und Drehung der Halswirbelsäule und 
unterstützt so die Genesung des Patienten.

KONTRAINDIKATIONEN: Keine

WARNINGS AND PRECAUTIONS: Sollten Sie Schmerzen, 
Schwellungen, Änderungen der Empfindsamkeit oder 
ungewöhnliche Reaktionen bei der Verwendung dieses 
Produkts feststellen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt. 

ANWENDUNGSINFORMATIONEN: 
1.	 MESSEN DER HÖHE: Der Patient sollte NEUTRAL 

AUSGERICHTET sein. Messen Sie den vertikalen 
Abstand zwischen der Kinnspitze und der 
Schulteroberseite. Dieses Maß entspricht der HÖHE 
der Halskrause. Wenn der gemessene Wert zwischen 
zwei Halskrausengrößen liegt, versuchen Sie zuerst 
die kleinere Größe anzulegen. HINWEIS: Der zervikale 
Bereich (Kopf, Hals und Nacken) des Patienten 
muss neutral ausgerichtet sein, bevor eine Messung 
durchge führt wird.

2.	 ARRETIEREN DER HÖHE: Bestimmen Sie die 
korrekte Höhe für den Patienten und stellen Sie die 
Halskrause auf die richtige Position ein. Drücken Sie 
den Arretierungsmechanismus an der Halskrause, 
um die Halskrause zu arretieren. HINWEIS: Die 
beiden Arretierungsmechanismen an den Seiten der 
Halskrause müssen auf dieselbe Höhe eingestellt 
sein. Überprüfen Sie, dass sich die Halskrause in der 
arretierten Stellung befindet, indem Sie versuchen, 
die Höhe zu verstellen. Sollte eine Bewegung zu 
erkennen sein, so wiederholen Sie dieses Verfahren, 
bis die Halskrause fest fixiert ist.

3.	 EINSTELLEN DER HÖHE: Entriegeln Sie die 
Arretierungsvorrichtungen von der Innenseite der 
Halskrause, bis sie sich in der entriegelten Stellung 
befindet. Bestimmen Sie die korrekte Höhe für den 
Patienten und drücken Sie die Arretierung zurück in 
die Halskrause, bis sie einrastet.

4.	 Nachdem Sie die korrekte Höhe eingestellt haben, 
bringen Sie die Halskrause am Nacken des Patienten 
an. Das Kinn sollte mit Hilfe der eingegossenen 
Kinnauflage fixiert werden. Wenn sich der Patient in 
der Rückenlage befindet, schieben Sie den HINTEREN 
Teil der Halskrause hinter den Nacken des Patienten, 
bis die Klettschlaufe sichtbar ist.

5.	 Führen Sie die Klettschlaufe hinter den Nacken des 
Patienten und befestigen Sie sie am Klettverschluss. 
Prüfen Sie vor dem Anbringen der Klettschlaufe, 
dass der Kopf des Patienten und die Halskrause 
ordnungsgemäß zueinander ausgerichtet sind. 
Ziehen Sie die Halskrause fester an, wenn das Kinn 
nicht ausreichend abgestützt wird. Wählen Sie eine 
kleinere Höhe, wenn durch zusätzliches Festziehen 
eine Dehnung des Halsbereichs erreicht wird.

REINIGUNGSANWEISUNGEN: Reinigen Sie die Halskrause 
mit einer milden Seifenlösung in lauwarmem Wasser (30°C).
Gründlich spülen. AN DER LUFT TROCKNEN. 

VERWENDETE MATERIALIEN: 
STARRE SCHALE: Polyethylen.
TEXTILIEN: Polyurethan, gewebtes Nylon.

GARANTIE: DJO, LLC repariert oder ersetzt alle Teile 
oder Zubehörteile dieser Vorrichtung, die innerhalb einer 
Zeit von sechs Monaten ab Kaufdatum Material- bzw. 
Verarbeitungsfehler aufweisen. 

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG. 
NUR FÜR DEN GEBRAUCH AN EINEM PATIENTEN 
BESTIMMT. 
NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.

PROFIL DE L’UTILISATEUR À QUI LE DISPOSITIF 
S’ADRESSE :
L’UTILISATEUR DOIT ÊTRE CAPABLE DE : 
•	 LIRE ET COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS, LES 

AVERTISSEMENTS ET LES MISES EN GARDE.

UTILISATION/INDICATIONS: Limite la flexion, 
l’extension et la rotation de la colonne cervicale pour 
promouvoir la réhabilitation du patient.

CONTRE-INDICATIONS: Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS: En cas de 
douleur, gonflements, modifications de la sensation ou 
toute autre réaction inhabituelle durant l’utilisation du 
produit, consulter immédiatement un médecin. 

INFORMATIONS CONCERNANT LE 
POSITIONNEMENT: 
1.	 MESURER LA HAUTEUR : Avec le patient en 

position d’ALIGNEMENT NEUTRE, mesurer la 
distance verticale de l’extrémité du menton au 
sommet de l’épaule. Cette mesure correspond à la 
HAUTEUR du collet. Si la mesure du patient tombe 
entre deux hauteurs consécutives, essayer d’abord 
la hauteur la plus courte. REMARQUE : La région 
cervicale (tête, cou et dos) du patient doit être en 
position d’alignement neutre avant de prendre la 
mesure.

2.	 VERROUILLER LA HAUTEUR : Déterminer la 
hauteur correcte du patient et régler la hauteur 
du collet à la position adéquate. Appuyer sur 
le mécanisme de verrouillage du collet pour le 
verrouiller. REMARQUE : Les deux verrous de 
chaque côté du collet doivent être réglés à la 
même hauteur. Vérifier que le col let est verrouillé 
en position en tentant de le régler de nouveau. Si 
un mouve ment a lieu, répéter la procédure jusqu’à 
ce que le collet soit verrouillé.

3.	 POUR RÉGLER LA HAUTEUR : Détacher les 
verrous en les poussant de l’intérieur du collet 
jusqu’à ce qu’ils soient détachés. Déterminer la 
hauteur adéquate du patient et appuyer sur le 
verrou dans le collet pour verrouiller.

4.	 Après avoir réglé la hauteur adéquate, placer le 
collet sur le cou du patient. Le menton doit être

5.	 soutenu par le support de menton moulé. Si le 
patient est en position allongée, faire glisser la 
partie ARRIÈRE du collet derrière le cou du patient 
jusqu’à ce que l’attache autoagrippante soit visible.

6.	 Amener la bande autoagrippante autour de 
l’arrière du cou du patient et la fixer à l’attache 
autoagrippante. Avant de fixer la bande 
autoagrippante, s’assurer que la tête du patient 
est bien alignée avec le collet. Serrer le collet 
si le menton n’est pas suffisamment soutenu. 
Sélectionner une hauteur plus courte si le serrage 
sup plémentaire entraîne l’extension du patient.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE: Laver à la main dans 
de l’eau savonneuse tiède. Rincer abondamment. SÉCHER 
À L’AIR.

COMPOSITION DES MATÉRIAUX : 
COQUILLE RIGIDE : polyéthylène.
ÉLÉMENTS SOUPLES : polyuréthane, nylon tissé.

GARANTIE: DJO, LLC réparera ou remplacera en totalité 
ou une partie de l’unité et de ses accessoires pour tout 
défaut de fabrication et de main-d’œuvre pour une durée 
de six mois à partir de la date d’achat. 

SUR ORDONNANCE UNIQUEMENT. 
PRÉVU POUR UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT. 
FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC 
NATUREL.

PERFIL DO UTILIZADOR PREVISTO:
O UTILIZADOR DEVE SER CAPAZ DE: 
•	 LER E COMPREENDER AS INSTRUÇÕES, 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES.

USO RECOMENDADO/INDICAÇÕES: Restringe a 
flexão, a extensão e a rotação da coluna cervical para 
promover a recuperação do paciente

CONTRA-INDICAÇÕES: Nenhuma

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Se, durante o 
uso deste produto, você sentir dor, ocorrer inchaço, 
alterações da sensibilidade ou qualquer outra reação 
incomum, consulte imediatamente o seu médico. 
INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO: 

1.	 MEÇA A ALTURA: Com o paciente em 
ALINHAMENTO NEUTRO, meça a distância 
vertical da extremidade do queixo à parte 
superior do ombro. A medida corresponde à 
ALTURA do colar. Se a medida do paciente ficar 
entre duas alturas consecutivas, experimente 
primeiro a altura menor. NOTA: A região cervical 
(cabeça, pescoço e costas) do paciente deve estar 
em alinhamento neutro antes da medição.

2.	 TRAVE A ALTURA: Determine a altura correta 
para o paciente e ajuste a altura do colar na 
posição adequada. Pressione o mecanismo de 
travamento do colar para travá-lo. NOTA: As 
duas travas, uma de cada lado do colar, devem 
ser ajustadas para a mesma altura. Verifique se 
o colar está travado antes de tentar reajustá-
lo. Caso ocorra algum movimento, repita o 
procedimento até que ele esteja travado.

3.	 PARA AJUSTAR A ALTURA: Solte as travas, 
empurrando cada uma delas de dentro do 
colar, até que estejam na posição destravada. 
Determine a altura adequada para o paciente e 
pressione a trava no colar, até que esteja presa.

4.	 Após ajustar para a altura adequada, coloque 
o colar no pescoço do paciente. O queixo deve 
ficar apoiado no suporte moldado. Se o paciente 
estiver em posição de supino, deslize a parte 
TRASEIRA do colar atrás do pescoço do paciente, 
até que a faixa de gancho e argola esteja visível.

5.	 Coloque a faixa de gancho e argola em torno da 
parte posterior do pescoço do paciente e prenda 
o fecho de gancho e argola. Antes de prender a 
faixa de gancho e argola, certifique-se de que a 
cabeça do paciente e o colar estão devidamente 
alinhados. Aperte o colar se o queixo não estiver 
suficientemente apoiado. Selecione uma altura 
menor se um aperto adicional resultar em 
extensão do paciente.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA: Lave à mão em água 
morna usando um sabão suave. Enxágüe bem. DEIXE 
SECAR AO AR LIVRE.

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: 
CÁPSULA RÍGIDA: polietileno.
MATERIAIS MACIOS: poliuretano, Nylon tecido.

GARANTIA: A DJO, LLC se compromete a reparar 
ou substituir a totalidade ou parte da unidade e seus 
acessórios, por defeitos de material ou fabricação, 
durante os seis meses após a data de venda. 

VENDIDO MEDIANTE RECEITA MÉDICA. 
DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NUM ÚNICO 
PACIENTE. 
NÃO É FABRICADO COM LÁTEX DE BORRACHA 
NATURAL.

PROFILO UTENTE:
L’UTENTE DEVE ESSERE IN GRADO DI: 
•	 LEGGERE E COMPRENDERE LE ISTRUZIONI, LE 

AVVERTENZE E LE PRECAUZIONI.

USO PREVISTO/INDICAZIONI: Limitare la flessione, 
estensione e rotazione delle vertebre cervicali per facilitare 
la guarigione del paziente.

CONTROINDICAZIONI: Nessuna

AVVERTENZE E PRECAUZIONI: consultare 
immediatamente un medico in caso si avvertano dolore, 
gonfiori, cambiamenti nella sensibilità o qualsiasi altra 
reazione inusuale nel corso dell’uso del prodotto. 

INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE: 
1.	 MISURAZIONE DELL’ALTEZZA: mantenendo il 

paziente in POSIZIONE DI ALLINEAMENTO NEUTRO, 
misurare la distanza verticale tra la punta del mento 
e la sommità della spalla. Tale misura corrisponde 
all’ALTEZZA del collare. Se la misurazione si trova in un 
punto intermedio tra due altezze, provare per prima 
l’altezza inferiore.  NOTA: la regione cervicale (testa, 
collo e dorso) del paziente deve essere allineata prima 
di prendere le misure.

2.	 ALTEZZA DEL DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO: 
determinare l’altezza corretta del collare per il 
paziente e regolarla alla posizione adatta. Premere 
il meccanismo di bloccaggio sul collare per fissarlo. 
NOTA: i due dispositivi di bloccaggio su entrambi i 
lati del collare devono essere posizionati alla stessa 
altezza. Verificare che il collare sia bloccato tentando 
di regolarlo; se avvengono degli spostamenti, ripetere 
la procedura fino a quando il collare rimane fisso.

3.	 PER REGOLARE L’ALTEZZA: rilasciare i dispositivi 
di bloccaggio spingendoli entrambi dall’interno del 
collare fino a quando si sbloccano. Determinare 
l’altezza adeguata per il paziente e premere il 
dispositivo di bloccaggio sul collare fino a quando si 
blocca.

4.	 Dopo avere regolato il collare all’altezza desiderata, 
applicare il collare al collo del paziente. Il mento deve 
essere fissato dal supporto sagomato per il mento. 
Qualora il paziente si trovi in posizione supina, far 
scivolare la parte POSTERIORE del collare dietro il 
collo del paziente fino a quando la fascetta a strappo 
diventa visibile.

5.	 Passare la fascetta a strappo attorno alla parte 
posteriore del collo del paziente e fissarla al gancio 
apposito. Prima di allacciare la fascetta a strappo, 
assicurarsi che la testa e il collare del paziente 
siano allineati. Stringere il collare se il mento non 
è sostenuto sufficientemente. Abbassare l’altezza 
se stringere ulteriormente il collare comporta 
un’estensione del collo del paziente.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: lavare a mano con sapone 
neutro ed acqua tiepida. Sciacquare abbondantemente. 
LASCIARE ASCIUGARE ALL’ARIA.

COMPOSIZIONE DEL MATERIALE: 
RIVESTIMENTO RIGIDO: polietilene.
COMPONENTI MORBIDI: poliuretano, nylon tessuto.

GARANZIA: DJO, LLC si impegna a riparare o sostituire 
completamente o in parte l’unità e gli accessori in caso di 
difetti di materiale o di lavorazione per un periodo di 6 mesi 
dalla data di vendita. 

SOLO SU PRESCRIZIONE. 
PER L’USO SU UN SOLO PAZIENTE. 
NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.

BEOOGD GEBRUIKERSPROFIEL:
DE GEBRUIKER MOET IN STAAT ZIJN OM: 
•	 DE INSTRUCTIES, WAARSCHUWINGEN EN 

AANDACHTSPUNTEN TE LEZEN EN TE BEGRIJPEN.

BEOOGD GEBRUIK/INDICATIES: Verhindert flexie, extensie 
en rotatie van de nekwervels om herstel van de patiënt te 
bevorderen.

CONTRA-INDICATIES: Geen

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN: 
Als u pijn, zwellingen, gevoelsveranderingen of andere 
ongebruikelijke reacties bemerkt terwijl u dit product 
gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw 
medische zorgverlener. 

AANBRENGEN: 
1.	 MEET DE HOOGTE: Meet, terwijl de patiënt 

NEUTRAAL UITGELIJND is, de verticale afstand 
van het puntje van de kin tot de bovenkant van de 
schouder. De gemeten waarde komt overeen met de 
HOOGTE van de kraag. Als de waarde tussen twee 
opeenvolgende hoogten ligt, probeer dan eerst of de 
kortste past. LET OP: Voordat u de afstand opmeet, 
moet het nekgebied (hoofd, nek en rug) van de 
patiënt neutraal uitgelijnd zijn.

2.	 GRENDELHOOGTE: Bepaal wat de juiste hoogte 
is voor de patiënt en stel de kraag af op de juiste 
hoogte. Druk het grendelmechanisme in de kraag 
om de kraag vast te zetten. LET OP: De grendels 
aan beide kanten van de kraag moeten op dezelfde 
hoogte worden aangebracht. Controleer of de 
kraag goed is vergrendeld door te kijken of hij kan 
worden afgesteld. Als de kraag kan worden bewogen, 
herhaalt u de procedure totdat de kraag goed vastzit.

3.	 DE HOOGTE AANPASSEN: Maak de grendels los door 
ze van binnenuit uit de kraag te duwen, zodat de 
kraag in de open stand komt. Bepaal wat de goede 
hoogte is voor de patiënt en duw de grendel terug in 
de kraag zodat de kraag wordt vergrendeld.

4.	 Nadat u de kraag op de juiste hoogte heeft afgesteld, 
brengt u de kraag aan om de nek van de patiënt. 
De kin moet goed tegen de voorgevormde kinsteun 
zitten. Als de patiënt op de rug ligt, schuift u het 
ACHTERSTE gedeelte van de kraag achter de nek van 
de patiënt totdat het klittenband zichtbaar wordt.

5.	 Leg het klittenband rond de achterkant van de 
nek van de patiënt en maak het vast aan het 
bevestigingsgedeelte. Voordat u het klittenband 
vastmaakt, dient u te controleren of het hoofd van 
de patiënt en de kraag goed zijn uitgelijnd. Leg 
de kraag strakker aan als de kin niet voldoende 
wordt ondersteund. Kies een lagere kraag als extra 
aanhalen resulteert in extensie van de patiënt.

REINIGING: Met de hand wassen met een mild 
reinigingsmiddel in lauw water. Goed uitspoelen. AAN DE 
LUCHT LATEN DROGEN.

GEBRUIKTE MATERIALEN: 
RIGIDE OMHULSEL: Polyethyleen.
VERBRUIKSARTIKELEN: Polyurethaan, geweven nylon.

GARANTIE: DJO LLC zal gedurende een periode van 
zes maanden na de verkoopdatum het product en de 
bijbehorende accessoires repareren of geheel of gedeeltelijk 
vervangen als materiaal- of fabricagefouten worden 
geconstateerd. 

ALLEEN OP voorschrift. 
BESTEMD VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT. 
BEVAT GEEN NATUURLIJK RUBBERLATEX.

PERFIL DEL USUARIO OBJETIVO:
EL USUARIO DEBE SER CAPAZ DE REALIZAR LO 
SIGUIENTE: 
•	 LEER Y COMPRENDER LAS INSTRUCCIONES, 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

USO PREVISTO/INDICACIONES: Limita la flexión, 
extensión y rotación de la columna cervical para 
facilitar la recuperación del paciente.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Si durante el 
uso de este producto siente dolor, hinchazón, cambios 
en la sensibilidad o cualquier otra reacción inusual, 
póngase en contacto inmediatamente con su médico. 

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN: 
1.	 MIDA LA ALTURA: Con el paciente en POSICIÓN 

NEUTRA, mida la distancia vertical desde la 
punta de la barbilla hasta la parte superior de los 
hombros. Esta medida corresponde a la ALTURA 
del collarín. Si la medida del paciente se sitúa 
entre dos alturas consecutivas, intente ajustar 
primero la altura menor. NOTA: La zona cervical 
(cabeza, cuello y espalda) del paciente debe estar 
en posición neutra antes de tomar una medida.

2.	 BLOQUEE LA ALTURA: Determine la altura 
correcta del paciente y ajuste la altura del 
collarín en la posición adecuada. Presione el 
mecanismo de bloqueo en el collarín para fijarlo. 
NOTA: Los dos cierres a ambos lados del collarín 
deben fijarse a la misma altura. Compruebe 
que el collarín está en la posición de bloqueo 
intentando reajustarlo. Si se produce algún 
movimiento, repita el procedimiento hasta que el 
collarín quede fijado.

3.	 PARA AJUSTAR LA ALTURA: Libere los cierres 
pulsando cada uno desde el interior del collarín 
hasta que quede desbloqueado. Determine la 
altura adecuada para el paciente y presione el 
cierre del collarín hasta que quede asegurado.

4.	 Después de ajustar la altura adecuada, coloque el 
collarín en el cuello del paciente. El mentón debe 
quedar sujeto mediante el apoyo mentoniano. Si 
el paciente se encuentra en posición de decúbito 
supino, deslice la parte TRASERA del collarín por 
detrás del cuello del paciente hasta que se vea la 
tira de gancho y lazo.

5.	 Coloque la tira de gancho y lazo alrededor de 
la parte trasera del cuello del paciente y fíjela 
con el pasador de gancho y lazo. Antes de fijar 
la tira de gancho y lazo, asegúrese de que la 
cabeza del paciente y el collarín están en la 
posición adecuada. Apriete el collarín si la barbilla 
no dispone de apoyo suficiente. Seleccione la 
altura menor si al apretar más se produce una 
extensión en el paciente.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: Lave a mano con 
jabón suave y agua tibia. Enjuague a fondo. SEQUE 
AL AIRE LIBRE.

MATERIAL DE LAS PARTES: 
CARCASA RÍGIDA: Polietileno.
ELEMENTOS BLANDOS: Poliuretano, nylon tejido.

GARANTÍA: DJO, LLC reparará o sustituirá cualquier 
parte o toda la unidad y sus accesorios que corresponda 
a defectos de materiales o mano de obra producidos en 
un periodo de seis meses a partir de la fecha de venta. 

SOLO POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA. 
INDICADO PARA SU USO EN UN SOLO PACIENTE. 
NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.



CZECH

ČEŠTINA
PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ 
PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ 
APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI 
NÁSTROJE.

OZNÁMENÍ: I KDYŽ BYLO U NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNIK 
VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ PRO ZÍSKÁNÍ MAXIMÁLNÍ 
KOMPATIBILITY FUNKCE, SÍLY, TRVANLIVOSTI A POHODLÍ, 
NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU ZABRÁNÍ 
PORANĚNÍ.

SWEDISH

SVENSKA

FINNISH

SUOMI

JAPANESE

日本語NORSK

NORWEGIAN CHINESE

简体中文

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH 
FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. 
KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR 
PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN 
ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN 
ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN 
KANNALTA.

本製品を使用する前に必ず次の取扱説明をよくお
読みください。本製品が適正に機能するためには
正しい使用法が不可欠です。

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE 
ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE 
AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI 
GOD EFFEKT.

使用本器械之前，请仔细通读以下使用说明。
正确使用本器械对发挥其正常功能十分重要。

OBS! ALLA ANSTRÄNGNINGAR HAR GJORTS OCH 
MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL 
ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKA, HÅLLBARHET 
OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMNAS ATT SKADA 
FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.

HUOMAUTUS: VAIKKA UUSIMPIA TEKNIIKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ 
ON PYRITTY VARMISTAMAAN, ETTÄ TOIMIVUUS, VAHVUUS, 
KESTÄVYYS JA MUKAVUUS OLISIVAT PARHAAT MAHDOLLISET, 
MITÄÄN TAKUITA EI ANNETA SIITÄ, ETTÄ VAHINKO VOITAISIIN 
ESTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ.

注記:機能や強度、耐久性、快適性を最適化できるよう最先端技術によりあら
ゆる努力が払われていますが、本製品の使用により負傷が予防されるという保
証はまったくありません。

ERKLÆRING: SELV OM DET ER GJORT ALT SOM KAN GJØRES MED 
AVANSERTE TEKNIKKER FOR Å OPPNÅ MAKSIMAL FUNKSJON, 
STYRKE, HOLDBARHET OG KOMFORT, ER DET INGEN GARANTI 
FOR AT MAN KAN UNNGÅ SKADER VED Å BRUKE DETTE 
PRODUKTET.

注意∶我们竭尽全力采用最先进的技术，以获得最佳的功能兼容性、强度、耐久

性和舒适度，但本器械仅仅是专业医疗人员所进行的整体治疗程序中的一个因

素。我们不保证，在使用本产品的过程中能够防止所有的伤害。

SLOVAK

SLOVENČINA
PRED POUŽITÍM TEJTO POMÔCKY SI POZORNE 
PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE 
POUŽITIE POMÔCKY JE NUTNÉ K JEJ SPRÁVNEMU 
FUNGOVANIU.

DANISH

DANSK
LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM 
FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT 
ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN 
FUNGERER KORREKT.

POZNÁMKA: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNÍK 
VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZÍSKANIU MAXIMÁLNEJ 
KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, NIE 
JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE 
ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

ERKLÆRING: SELVOM DER ER GJORT ALT HVAD AVANCEREDE 
TEKNIKKER KAN GØRE FOR AT OPNÅ DEN FORENEDE MAKSIMALE 
FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG BEKVEMMELIGHED, 
ER DETTE IKKE NOGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNDGÅ 
LÆSIONER VED AT BRUGE DETTE PRODUKT.
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PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE:
UŽIVATEL MUSÍ BÝT SCHOPEN: 
•	 PŘEČÍST A POROZUMĚT INSTRUKCÍM, 

VAROVÁNÍM A UPOZORNĚNÍM.

URČENÉ POUŽITÍ/ INDIKACE: Omezuje flexi, 
extenzi a rotaci krční páteře, a tím napomáhá 
uzdravení pacienta.

KONTRAINDIKACE: Žádné

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Pokud 
při používání tohoto produktu pociťujete jakoukoli 
bolest, otok, změny citu při dotyku nebo jakékoli 
neobvyklé reakce, obraťte se bez prodlení na svého 
lékaře. 

POKYNY K POUŽITÍ: 
1.	 ZMĚŘTE VÝŠKU: Pacienta uložte do NEUTRÁLNÍ 

VYROVNANÉ POLOHY a změřte vertikální 
vzdálenost od špičky brady k horní části ramene. 
Měření odpovídá VÝŠCE límce. Pokud měření u 
pacienta spadá mezi dvě následné výšky límce, 
zkuste nejdříve nasadit tu kratší. POZNÁMKA: 
Krční oblast (hlava, krk a záda) pacienta musí být 
před provedením měření v neutrální vyrovnané 
poloze.

2.	 UZAMČENÍ VÝŠKY LÍMCE: Určete správnou 
výšku pro daného pacienta a upravte výšku 
límce na správnou polohu. Zatlačte zajišťovací 
mechanismus do límce a zajistěte jej. 
POZNÁMKA: Zámky na obou stranách límce musí 
být nastaveny na stejnou výšku. Zkontrolujte, 
zda je límec v uzamčené poloze tím, že se znovu 
pokusíte upravit výšku. Pokud dojde k pohybu, 
zopakujte postup, dokud límec nebude zajištěn.

3.	 ÚPRAVA VÝŠKY: Uvolněte zámky vytlačením 
každého zámku z vnitřku límce, dokud nebude 
v odjištěné poloze. Určete správnou výšku pro 
daného pacienta a zatlačte zámek zpět do límce, 
dokud nebude zajištěn.

4.	 Po úpravě na správnou výšku dejte límec na krk 
pacienta. Brada musí být zajištěna ve tvarované 
podpěře brady. Pokud je pacient v poloze na 
zádech, protáhněte ZADNÍ část límce pod krkem 
pacienta, dokud nebude viditelný pásek se 
suchým zipem.

5.	 Protáhněte pásek se suchým zipem pod 
zadní částí krku pacienta a zajistěte jej do 
upevňovacího háčku pro suchý zip. Před 
připojením pásku se suchým zipem se ujistěte, že 
hlava pacienta a límec jsou správně vyrovnány. 
Pokud brada nemá dostatečnou podporu, 
přitáhněte límec. Zvolte menší výšku límce, 
pokud má další utahování límce za následek 
extenzi krční páteře u pacienta.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ: Myjte ručně ve vlažné vodě 
se slabým roztokem mýdla. Pečlivě opláchněte. SUŠTE 
NA VZDUCHU.

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ: 
PEVNÉ POUZDRO: Polyethylen.
TEXTILNÍ ČÁST: Polyuretan, tkaný nylon.

ZÁRUKA: Společnost DJO, LCC opraví nebo nahradí 
jakoukoliv část jednotky a jejího příslušenství při 
závadě materiálu nebo výrobní vadě objevené do šesti 
měsíců od data prodeje. 

POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS. 
K POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA. 
NEOBSAHUJE PŘÍRODNÍ PRYŽOVÝ LATEX.

TILSIGTET BRUGERPROFIL:
BRUGEREN SKAL KUNNE: 
•	 LÆSE OG FORSTÅ ANVISNINGER, ADVARSLER 

OG FORHOLDSREGLER. 

TILSIGTET BRUG/INDIKATIONER: Forhindrer 
bøjning, strækning og drejning af cervikalhvirvlen, så 
patienten. hurtigt kan komme sig

KONTRAINDIKATIONER: Ingen.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER: Hvis der opstår 
smerter, hævelser, følelsesmæssige forandringer eller 
andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette 
produkt, skal lægen straks kontaktes. 

OPLYSNINGER OM ANVENDELSE: 
1.	 MÅLING AF HØJDE: Med hovedet RET OP måles 

den lodrette afstand fra patientens hagespids til 
skuldertop. Målingen svarer til kravens HØJDE. 
Hvis patientens måling falder mellem to på 
hinanden følgende højder, prøves den laveste 
højde først. BEMÆRK: Cervikalområdet (hoved, 
hals og nakke) på patienten skal være ret op (ikke 
bøjet, drejet, etc.), før målingen udføres.

2.	 LÅSNING AF HØJDE: Vurder patientens højde, 
og juster kravehøjden til den korrekte indstilling. 
Tryk låsemekanismen ind i kraven, for at sætte 
kraven fast. BEMÆRK: De to låse på hver sin side 
af kraven skal være indstillet til samme højde. 
Kontroller, at kraven er låst ved at forsøge at 
genjustere. Hvis det kan lade sig gøre, gentages 
proceduren, indtil kraven er sikkert låst.

3.	 JUSTERING AF HØJDE: Der låses op ved at trykke 
på låsene på indvendig side af kraven, indtil de er 
låst op. Vurder korrekt højde til patienten og tryk 
låsen tilbage i kraven, indtil den sidder fast.

4.	 Når højdejusteringen er foretaget, sættes kraven 
på patientens hals. Hagen skal sidde i den støbte 
hagestøtte. Hvis patienten ligger på ryggen, 
skubbes den BAGESTE del af kraven bag om 
patientens nakke, indtil velcrobåndet er synligt.

5.	 Træk velcrobåndet bag om patientens nakke, 
og sæt det fast. Før velcrobåndet fastgøres, 
skal det sikres, at patientens hoved og kraven er 
korrekt rettet ind. Stram kraven, hvis hagen ikke 
er tilstrækkeligt understøttet. Der skal vælges 
en lavere højde, hvis tilstramningen medfører, at 
patienten skal strække halsen.

RENGØRINGSANVISNINGER: Håndvaskes i lunkent 
vand med mild sæbe. Skyl grundigt. LUFTTØRRES.

MATERIALEINDHOLD: 
HÅRD SKAL: Polyethylen.
BLØDE MATERIALER: Polyurethan, vævet nylon.

GARANTI: Op til seks måneder efter købsdatoen 
vil DJO, LLC helt eller delvist reparere eller udskifte 
produktet samt tilbehør i tilfælde af fejl i materialer 
eller udførelse. 

KUN EFTER ORDINERING. 
MÅ KUN BRUGES PÅ ÉN ENKELT PATIENT. 
IKKE FREMSTILLET MED NATURGUMMILATEX.

KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET:
KÄYTTÄJÄN ON VOITAVA: 
•	 LUKEA JA SISÄISTÄÄ LAITTEEN KÄYTTÖÄ 

KOSKEVAT OHJEET, VAROITUKSET JA 
HUOMAUTUKSET.

KÄYTTÖTARKOITUS / KÄYTTÖAIHEET: 
Kaularangan fleksion, ekstension ja rotaation 
rajoittaminen potilaan toipumisen edistämiseksi.

KONTRAINDIKAATIOT: Ei mitään

VAROITUKSET JA VAROTOIMET: Jos koet 
tätä tuotetta käyttäessäsi kipua, turvotusta, 
tunnon muutoksia tai epätavallisia reaktioita, 
pyydä välittömästi neuvoa terveydenhuollon 
ammattilaiselta. 

KIINNITYSOHJEET: 
1.	 MITTAA KORKEUS: Pidä potilas NEUTRAALISSA 

ASENNOSSA ja mittaa vertikaali etäisyys leuan 
kärjestä olkapään yläpintaan. Mittaustulos 
vastaa kauluksen KORKEUTTA. Jos potilaan 
mittaustulos osuu kahden peräkkäisen 
korkeuden väliin, sovita ensin lyhyempää 
korkeutta. HUOMAA: Potilaan kaula-alueen (pää, 
kaula ja selkä) tulee olla neutraalissa asennossa 
ennen mittausta.

2.	 LUKON KORKEUS: Totea potilaalle sopiva 
korkeus ja säädä kauluksen korkeus oikeaan 
asentoon. Kiinnitä kaulus painamalla 
lukitusmekanismi kaulukseen. HUOMAA: 
Kauluksen molemmin puolin sijaitsevat lukot 
tulee asettaa samalle korkeudelle. Varmista 
kauluksen lukitus yrittämällä säätöä uudelleen.  
Jos kaulus liikkuu, toista toimenpide, kunnes 
kaulus pysyy paikallaan.

3.	 KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN: Vapauta lukot 
työntämällä kumpaakin lukkoa kauluksen 
sisäpuolelta, kunnes kaulus löystyy. Totea 
potilaalle sopiva korkeus ja kiinnitä painamalla 
lukko takaisin kaulukseen.

4.	 Kun olet säätänyt sopivan korkeuden, sovita 
kaulus potilaan kaulaan. Leuka kiinnitetään 
muotoillulla leukatuella. Jos potilas makaa 
selällään, liu’uta kauluksen TAKAOSAA potilaan 
niskan taakse, kunnes tarranauha näkyy.

5.	 Pujota tarranauha potilaan niskan ympäri 
ja kiinnitä tarrasulkimeen. Varmista ennen 
tarranauhan kiinnittämistä, että potilaan pää ja 
kaulus ovat oikeassa asennossa. Kiristä kaulusta, 
jos leukaa ei tueta riittävästi. Valitse lyhyempi 
korkeus, jos lisäkiristys aiheuttaa potilaalle 
ekstensiota.

PUHDISTUSOHJEET: Pese käsin haaleassa vedessä 
miedolla saippualla. Huuhtele perusteellisesti. ANNA 
KUIVUA ITSESTÄÄN.

MATERIAALISISÄLTÖ: 
JÄYKKÄ KUORI: polyeteeniä.
PEHMEÄT OSAT: polyuretaania, kudottua nailonia.

TAKUU: DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai 
valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat sekä 
lisävarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipäivästä. 

VAIN LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSESTÄ. 
VAIN YHDEN POTILAAN KÄYTTÖÖN. 
VALMISTUKSESSA EI OLE KÄYTETTY 
LUONNONKUMILATEKSIA.

PROFIL URČENÉHO POUŽÍVATEĽA:
POUŽÍVATEĽ MUSÍ BYŤ SCHOPNÝ: 
•	 PREČÍTAŤ SI A POROZUMIEŤ POKYNOM, 

VAROVANIAM A UPOZORNENIAM.

URČENÉ POUŽITIE/INDIKÁCIE: Obmedzuje ohyb, 
natiahnutie a otáčanie krčnej chrbtice, čím uľahčuje 
uzdravenie pacienta.

KONTRAINDIKÁCIE: Žiadne

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: 
Ak počas používania tohto výrobku pocítite akúkoľvek 
bolesť, opuchy, zmeny citlivosti alebo nezvyčajné 
reakcie, ihneď kontaktujte svojho lekára. 

INFORMÁCIE O APLIKÁCII: 
1.	 MERANIE VÝŠKY: Keď je pacient v NEUTRÁLNEJ 

POLOHE, zmerajte zvislú vzdialenosť od špičky 
brady po hornú časť pleca. Miera sa musí 
zhodovať s VÝŠKOU goliera. Ak miery pacienta 
spadajú medzi dve po sebe idúce výšky, skúste 
najskôr prispôsobiť kratšiu výšku. POZNÁMKA: 
Pred meraním musí byť cervikálna oblasť (hlava, 
krk a chrbát) pacienta v neutrálnej polohe.

2.	 VÝŠKA ZÁPADKOVÉHO UZÁVERU: Stanovte 
správnu výšku pre pacienta a golier nastavte 
do správnej polohy. Zaisťovací mechanizmus 
zatlačte do goliera, aby sa zaistil. POZNÁMKA: 
Dva západkové uzávery na obidvoch stranách 
goliera sa musia nastaviť do rovnakých výšok. 
Zaistenie goliera preveríte tak, že ho skúsite 
znovu upraviť. Ak sa pohybuje, postup opakujte, 
kým nebude golier zaistený.

3.	 NASTAVENIE VÝŠKY: Uvoľnite západkové uzávery 
tak, že každý uzáver budete vytláčať z vnútra 
goliera, kým sa neuvoľní. Stanovte správnu výšku 
pre pacienta a uzáver zatlačte späť do goliera, 
kým sa nezaistí.

4.	 Po nastavení do správnej výšky založte golier na 
krk pacienta. Bradu musí zaisťovať vytvarovaná 
opora pre bradu. V prípade, že pacient leží na 
chrbte, vsúvajte ZADNÚ časť goliera poza krk 
pacienta, až kým nebude viditeľný pruh so 
suchým zipsom.

5.	 Pruh so suchým zipsom priložte k zadnej časti 
krku pacienta a zaistite o druhú časť suchého 
zipsu. Pred upevnením pruhu so suchým 
zipsom sa uistite, či sú hlava pacienta a golier 
správne vyrovnané. Ak brada nie je dostatočne 
podopretá, golier utiahnite. Ak ďalšie uťahovanie 
spôsobuje natiahnutie pacienta, zvoľte kratšiu 
výšku.

NÁVOD NA ČISTENIE: Umývajte ručne vo vlažnej 
vode s mydlom. Dôkladne opláchnite. SUŠTE NA 
VZDUCHU.

MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE: 
PEVNÁ VRSTVA: Polyetylén.
TEXTÍLIE: Polyuretán, tkaný nylon.

ZÁRUKA: Spoločnosť DJO, LLC vykoná opravu 
alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a 
jeho príslušenstva z dôvodu chyby materiálu alebo 
spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu 
predaja. 

LEN NA LEKÁRSKY PREDPIS. 
URČENÉ NA POUŽITIE PRE JEDNÉHO PACIENTA. 
PRI VÝROBE NEBOL POUŽITÝ PRÍRODNÝ 
GUMOVÝ LATEX.

AVSEDDA ANVÄNDARE:
ANVÄNDAREN SKA KUNNA: 
•	 LÄSA OCH FÖRSTÅ ANVISNINGARNA, 

VARNINGARNA OCH FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDERNA.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER: 
Begränsar böjning, sträckning och rotation i 
halsryggraden för att påskynda läkning.

KONTRAINDIKATIONER: Inga

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: 
Om du upplever smärta, svullnad, känselförändringar 
eller andra ovanliga reaktioner när du använder 
denna produkt ska du omedelbart rådfråga din 
medicinske vårdgivare. 

APPLICERING: 
1.	 MÄT HÖJDEN: Med patientens huvud i RAK 

POSITION, mät det lodräta avståndet från 
hakspetsen till axelns översta punkt. Detta mått 
motsvarar kragens HÖJD. Om patientens mått 
faller mitt emellan två höjder, försök först med 
den lägsta höjden. OBS! Hela cervikalområdet 
(huvud, hals och rygg) måste vara i rak position 
innan mätningen utförs.

2.	 LÅS HÖJDEN: Fastställ korrekt höjd för patienten 
och ställ in kragens höjd i rätt läge. Tryck in 
låsmekanismen i kragen för att låsa denna. OBS! 
Båda låsen på kragens sidor måste ställas in 
på samma höjd. Kontrollera att kragen är låst 
genom att försöka ändra höjden. Om den går 
att rubba ska proceduren upprepas tills kragen 
är låst.

3.	 JUSTERA HÖJDEN: Lås upp genom att röra på 
varje lås från kragens insida tills det är upplåst. 
Fastställ den rätta höjden för patienten och tryck 
tillbaka låsen in i kragen tills denna är låst.

4.	 När kragen har rätt höjd appliceras den runt 
patientens hals. Hakan ska sitta stadigt i det 
gjutna hakstödet. Om patienten ligger på rygg 
ska den BAKRE delen av kragen föras bakom 
patientens hals tills kardborrebandet blir synligt.

5.	 För runt kardborrebandet bakom patientens hals 
och fäst det. Kontrollera att patientens huvud 
och kragen är korrekt inriktade mot varandra 
innan kardborrebandet fästs. Spänn kragen om 
hakan inte har tillräckligt stöd. Välj en lägre 
krage om det inte går att spänna ytterligare utan 
att huvudet höjs.

INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING: Handtvätta i 
ljummet vatten med en mild tvål. 
Skölj noga. LUFTTORKA.

MATERIALINNEHÅLL: 
STYVT SKAL: Polyetylen.
MJUKA DELAR: Polyuretan, vävt nylon.

GARANTI: DJO, LLC reparerar eller byter ut hela 
eller delar av produkten och dess tillbehör vid 
material- eller tillverkningsfel inom sex månader från 
försäljningsdatum. 

ENDAST PÅ ORDINATION. 
ENDAST AVSEDD FÖR ENPATIENTBRUK. 
INTE TILLVERKAD AV NATURGUMMILATEX.

TILTENKT BRUKERPROFIL:
BRUKEREN SKAL KUNNE: 
•	 LESE OG FORSTÅ ANVISNINGENE, ADVARSLENE 

OG FORHOLDSREGLENE.

TILSIKTET BRUK / INDIKASJONER: Bidrar til 
restituering av pasienten ved å begrense fleksjon, 
ekstensjon og rotasjon av halsryggrad.

KONTRAINDIKASJONER: Ingen

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER: Hvis du får 
smerter, opphovning, fornemmelsesendringer eller 
andre uvanlige reaksjoner mens du bruker dette 
utstyret, skal du straks ta kontakt med din lege. 

BRUKSANVISNING: 
1.	 MÅL HØYDEN: Mål den vertikale avstanden fra 

pasientens hakespiss til toppen av skulderen 
mens pasienten er i NØYTRAL STILLING. 
Avstanden tilsvarer kragens HØYDE. Hvis 
pasientens målinger faller mellom to størrelser 
i rekkefølge, skal man forsøke å tilpasse 
den laveste kragen først. MERK: Pasientens 
halsregion (hode, nakke, rygg) må være i nøytral 
stilling før målingen tas.

2.	 FASTSETT HØYDEN: Bestem den riktige høyden 
for pasienten og juster kragens høyde til riktig 
posisjon. Trykk inn låsemekanismen for å låse 
kragen. MERK: De to låsene på hver sin side 
av kragen må være satt til samme høyde. 
Kontroller at kragen er i låst stilling ved å forsøke 
å omjustere kragen. Hvis det er bevegelse, må 
prosedyren gjentas til kragen er helt låst.

3.	 JUSTERE HØYDEN: Åpne låsene ved å trykke 
på hver lås fra kragens innside til den er i ulåst 
stilling. Bestem riktig høyde for pasienten og 
trykk låsen tilbake inn i kragen til den er låst.

4.	 Etter justering til riktig høyde, kan kragen 
settes på pasientens nakke/hals. Haken skal 
immobiliseres av den formede hakestøtten. Hvis 
pasienten er i ryggleie, skyver du BAKRE del av 
kragen bak pasientens nakke til krok og sløyfe-
stroppen er synlig.

5.	 Bring krok og sløyfe-stroppen rundt baksiden 
av pasientens nakke og fest til krok og sløyfe-
festeren. Før du fester krok og sløyfe-stroppen, 
må du sørge for at pasientens hode og krage er 
i passende justering. Stram kragen hvis haken 
ikke har tilstrekkelig støtte. Velg en lavere krage 
hvis ytterligere stramming fører til ekstensjon av 
pasienten.

RENGJØRING: Håndvaskes i lunkent vann med mild, 
flytende såpe. Skyll godt. LUFTTØRKES.

MATERIALINNHOLD: 
STIVT SKALL: Polyetylen.
MANUFAKTURVARER: Polyuretan, vevd nylon.

GARANTI: DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele 
eller deler av enheten og dens tilbehør for defekter i 
materialer eller utførelse i en periode på 6 måneder 
fra salgsdatoen. 

KUN PÅ RESEPT. 
TIL BRUK PÅ ÉN PASIENT. 
IKKE LAGET MED NATURGUMMILATEKS.

预期用户特征：

使用者应能： 

•	 阅读和理解指示、警告和注意事项。

用途/适应症：限制颈椎屈曲、伸展或旋转以帮助患者康复。

禁忌症：无

警告与注意事项：如果在使用此类产品过程中感到疼痛、肿

胀、感觉变化或其他任何异常的反应，请立即咨询您的医生。 

应用信息： 

1.	 测量高度：嘱患者将颈部保持中间位置，测量下巴尖到

肩顶部的距离。此测量距离代表颈托的高度。如患者测

量距离在两处连续的高度值之间，首先尝试安装较小高

度的颈托。注：在测量之前患者的颈部区域（头部、脖子

和背部）必须处于正中同一条线上。

2.	 锁定高度：为患者确定正确的高度并将颈托高度调整至

合适位置。将锁定装置按入颈托将其固定。注：颈托每

侧的联锁必须设置在同样高度。尝试重新调整以确定颈

托处于锁定位置。如发生移动，重复该过程直到颈托固

定。

3.	 调整高度：由颈托内面推动每个联锁直至其处于非固定

位置来将其松解。为患者确定合适高度并将联锁按压回

颈托直至固定。

4.	 在调整到合适高度后，将颈托应用于患者颈部。下颌应

由模制下颌托固定好。如患者处于仰卧位，将颈托背部

滑至患者颈部直到可看见尼龙搭扣绑带。

5.	 将尼龙搭扣绑带绕过患者颈部并固定于尼龙搭扣的黏合

处。在合拢尼龙搭扣绑带前，确定患者的头部和颈托在

合适的一条线上。如颏部没完全得到支撑，收紧颈托。

如额外的收紧导致患者伸展，选择更小的高度。

清洗说明：

使用温水和温和的肥皂手洗并彻底漂洗干净。晾干。

材料成分：

刚性外壳：聚乙烯。

织物：聚氨酯、编织尼龙。

保证：自购买之日起六个月内，如果出现材料或工艺方面的缺

陷，DJO、LLC 将完整或部分地维修或更换设备及其附件。 

仅限处方使用。 
适用于单个患者。 
不含天然乳胶。

対象使用者：
使用者には以下のことが求められます: 
•	 指示、警告および注意を読み、理解できること。

適応：患者の回復を促進する目的で、頸椎の屈曲、伸
長、および回転を制限するために使用します。

禁忌：なし

警告および注意：この製品の使用中に疼痛や腫れ、
感覚の変化、または異常な反応を感じた場合は、すぐ
に医療専門家に相談してください。 

装着手順： 
1.	 高さを測る：中立位置に合わせる患者では、顎の

先から肩の上端までの垂直距離を測定します。
この測定値はカラーの高さに相当します。2回の
連続測定で高さが異なる場合は、短い方の高さ
でまず調整するようにします。注記：患者の頸部
（頭、首、背中）は、測定する前に中立の位置に
なっていなければなりません。

2.	 高さをロックする：正しい高さを判断し、カラー
の高さを正しい位置に調整します。ロック機構を
カラーに押しつけ、カラーを固定します。注記：
カラーの両側のロックは2つとも同じ高さに設定
しなければなりません。カラーがロックされた
位置にあることを確認するため、再調整を試み
ます。動くようなら、カラーが固定されるまで手
順を繰り返します。

3.	 高さを調整するには：ロックがそれぞれ固定さ
れない位置になるまでカラーの内側から押し出
して、各ロックを解除します。患者に対する適切
な高さを判断し、固定されるまでロックをカラ
ーの中に押し戻します。

4.	 適切な高さに調整したらカラーを患者の首に装
着します。顎は成形の顎サポートで固定します。 
患者が仰臥状態の場合は、カラーの後部を、面ファス
ナーのストラップが見えるようになるまで患者の首の後
ろにスライドさせます。

5.	 面ファスナーのストラップを患者の首の後ろにまわし、
面ファスナーに固定します。面ファスナーのストラップ
を付ける前に、患者の頭部とカラーが正しく配列され
ていることを確認します。顎のサポートが十分でな
い場合は、カラーをきつくしてください。きつく
すると患者が首を伸ばす結果になる場合は、高
さを短めの位置に調節し直します。

清浄手順：低刺激性洗剤を溶かした温水で手洗いし、
よくすすぎます。空気乾燥させてください。

材料成分：
固い骨組み部分：ポリエチレン。
ソフトグッズ: ポリウレタン、ウーブンナイロン。

保証：DJO, LLC は、材料や工程の瑕疵に対しては、購
入年月日から6ヶ月間に限りユニットおよび付属品のす
べてまたは一部を修理あるいは交換します。 

医家向。 
1人の患者に限り使用できます。 
天然ゴムラテックス不使用。


